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Der perfekte Diabetikerschuh!
Jetzt bei Diabetes TV 24

Saurefeste Anziehschlaufe

-_‘ Aufblasbares Futter
4

Integriertes
Blutzucker-Messgerat

Getrankehalter

Zuckerfrei Schniirung und Klettverschluss fiir doppelten
Halt
Feuerfestes Obermaterial
Weltzeituhr WLAN
Traubenzuckerfach
Smartphone-Anschluss Saurefeste Vierfach-Sohle mit doppelter

Sohlenversteifung und Schrittzahler

Das Schweizer
Taschenmesser unter den
Diabetikerschuhen!

Der ,,SUV“-Schutzschuh in den Trendfarben:
Worishofener-Beige und
Gelsenkirchener-Grau!

Auszug aus der Prdambel der Kassenvertrage

Die Versorgung soll eine am Bedarf
orientierte und wirtschaftlich
angemessene Versorgung der Patienten sein.

Manchmal ist weniger auch mehr.

Angemessene Versorgung
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Vorversorgung

Wunsch der Patientin

-Halbschuh

-leicht

-weich

-flirs Auto geeignet
-unauffallig

Neue Versorgung Pflegezustand vorher und nachher
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Warum haben sich die Fue Die Patientin hat ihre Schuhe
erstmals verbessert? erstmals angezogen!
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Manchmal ist weniger mehr!

Mindestvoraussetzungen

-richtige GrolRe
-wenig Nahte
-Platz fur Einlagen
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Mindestvoraussetzungen
-richtige GroRe v
-wenig Nahte
-Platz fur Einlagen
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Schuhlange kontrollieren Die SchuhgroRe, das unbekannte Wesen
SchuhgroRen wie z.B. 41,42,43 sind nicht genormt!
Sie dienen lediglich zur Orientierung fir den Kunden.
f— Die SchuhgroRe hat drei Komponenten.
f, i Lange, Weite und Breite!
;.' i = Eine Spitzenzugabe von 12-15 mm Linge Breite Umfang (Weite)
entspricht 2 SchuhgréRen. —
} ‘ = \ >
12 -15 mm . | '
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Mindestvoraussetzungen

-richtige GroRe v/
-wenig Nahte v/
-Platz fur Einlagen
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Mindestvoraussetzungen

-richtige GroRe v
-wenig Nahte v/
-Platz fur Einlagen v
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Schaumstoffsohle
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Angepasste Bettung

_— /.‘ '

Sportschuh
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Arbeitsschuh

Badeschuh

27

Hin und wieder sollten Schuhe und
Einlagen ersetzt werden!
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